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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Procedura ristretta accelerata per la conclusione di n. 6 "accordo quadro" ciascuno con un solo 
operatore economico, della durata di 48 mesi, per la fornitura di apparecchiature sanitarie e relativi 
reagenti chimici necessari per le esigenze del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Lotto 1: C.I:G. 8455287390; Lotto 2: C.I.G. 
8455311750 ; Lotto 3: C.I.G. 8455327492; Lotto 4: C.I.G.8455338DA3; Lotto 5: 8455398F26 e 
Lotto 6: C.I.G. 8455426644. 

QUESITI 

In relazione aJla procedura in oggetto, 
relativamente al lotto 2 "Fornitura in 
service completo di un sistema analitico 
per ematologia", c1 preme sottolineare 
che il capitolato tecnico per il sistema 
ematologico, seppure apparentemente 
aperto nelle caratteristiche indispensabili 
restringe, già nei requisiti di minima, la 
partecipazione delle aziende concorrenti, 
richiedendo una piattaforma di canco 
campioni di 100 pos1z1om ed una 
memoria dati 2: 100.000 campioni, non 
disponibili su tutti gli analizzatori di 
ultima generazione e recente rilascio sul 
mercato e di produttività elevata e 
sicuramente adeguata alle esigenze 
espresse dal capitolato. 
Inoltre, le caratteristiche qualitative 
oggetto di valutazione tecnica ed il 
relativo punteggio tecnico sembrerebbero 
indirizzate ali 'unica azienda la cm 
strumentazione è dotata di tutte le 
caratteristiche valorizzate con specifico 
punteggio di cui al successivo elenco: 
- possibilità di doppio conteggio RBC e 

PLT (5 punti); 
- quantificazione . degli elementi 
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RISPOSTE 

Si comunica che: 
- i requisiti minimi chiesti con il capitolato tecnico 

posto a base di gara sono tutti strettamente necessari 
alle esigenze tecnico-operative del Laboratorio 
Analisi del Centro Nazionale di Selezione e 
Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri. Nello specifico, il requisito eccepito 
afferente alla piattaforma di carico campioni (100 
posizioni contemporanee e memoria di carico >= 
100.000 posizioni) è rilevante in fase concorsuale per 
l'ingente numero di candidati contemporaneamente 
esaminati; 

- in merito ai punteggi incrementali, si evidenzia che: 
• tutti 1 parametri segnaJati sono ritenuti di 

preminente interesse per le attività tecniche di 
competenza con particolare riferimento alla 
necessità di disporre di certificazioni (utili nelle 
fasi di gestione dei ricorsi) e di poter efficientare 
le attività di analisi (parallelizzandole, contraendo 
i tempi e semplificando le procedure); 

• s1 è ritenuto utile, m ogni caso, operare un 
affinamento della distribuzione dei punteggi 
incrementali assegnati alle singole voci, allo 
scopo di meglio attagliarle alle esigenze operative 
del Centro (vedasi la· nuova versione del 
capitolato tecnico, rettificata esclusivamente nella 
griglia "Lotto 2 - Criteri di valutazione" di pag. 
13/14 pubblicata sul sito www.carabinieri.i!, nella 
sezione "amministrazione trasparente", sotto-
sezione "bandi di gara e contratti" in maniera 
correlata al bando di gara, ali' indirizzo URL: 



immaturi certificati · FDA e 
monitorabili nelle carte di controllo (5 
punti); 

- parametri certificati e refertabili per la 
determinazione di cromia e volume 
dei globuli rossi: emazie macro e 
microtiche in % e emazie hyper ed 
hypo in% e # (6 punti) ; 

- programma di elaborazione dati 
interlaboratorio del CQI specificare se 
a livello nazionale o internazionale e 
se certificato ISO IEC 17043:201 O ( 4 
punti); 

- CQI unica fiala (5 punti). 
Tali caratteristiche sono 
contemporaneamente possedute da un 
solo analizzatore in commercio nelle sue 
diverse release e, per la quasi totalità 
sono, sempre secondo le nostre 
conoscenze, esclusiva di una sola 
azienda, cosa che renderebbe 
matematicamente impossibile la vittoria 
della gara anche da parte di quei 
concorrenti che, eventualmente, 
venissero ammessi. 

Roma, 18 dicembre 2020 

http://www.carabinieri.it/cittadino/inforrnazioni/g 
are-appalto/ gare-appalto/forni tura-di-
apparecchiature-sani ta:rie-e-relati vi-reagenti-
chimici-per-le-esigenze-de.1-cnsr. 

Mar Magg. D"Emilia 

IL CAP~TRO INT. 
(Ten. Col. ~Aillla Cavallini) 


