
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Procedura ristretta accelerata per la conclusione di n. 6 "accordo quadro" ciascuno con un solo 
operatore economico, della durata di 48 mesi, per la fornitura di apparecchiature sanitarie e relativi 
reagenti chimici necessari per le esigenze del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Lotto 1: C.I:G. 8455287390; Lotto 2: C.I.G. 
8455311750; Lotto 3: C.I.G. 8455327492; Lotto 4: C.I.G.8455338DA3; L otto 5: 8455398F26 e 
Lotto 6: C.I.G. 8455426644. 

AVVISON.4 

QUESITI RISPOSTE 

L'art. 6 del capitolato tecnico - Caratteristiche Si confenna che il requisito "1. Strumentazione 
tecniche specifiche dei singoli lotti - per il lotto automatica da banco" costituisce un refuso. 
l Corelab prevede due differenti paragrafi per 
l'identificazione dei requisiti indispensabili della 
strumentazione analitica. A tal fine, si chiede di 
confermare che tutti i requisiti di cui ai due 
paragrafi (primo paragrafo: da 1. a 12.; secondo 
paragrafo da 1. a 6.) debbano essere in possesso 
da parte di un'unica tipologia di strumentazione 
analitica da pavimento e che, pertanto, il 
seguente requisito sia indispensabile: 1. 
Strumentazione automatica da bando; 
costituisca un refuso. 
In riferimento al seguente requisito Si conferma quanto richiesto nel capitolato 
indispensabile: 3. Utilizzo di puntali monouso tecnico posto a base della gara in oggetto. 
per rendere assente o trascurabile il Carry over 
del capitolato tecnico, si chiede che sia possibile 
offrire strumentazione in grado di eliminare il 
Carry over attraverso l'adozione di sistemi 
equivalenti all'utilizzo di puntali monouso (in 
virtù dell 'applicazione del princ1p10 di 
equivalenza in base all'art. 68 del Codice degli 
Appalti) e che a tali sistemi equivalenti siano, 
pertanto, attrubuiti i 4 punti previsti dal criterio 
"Puntali e cuvette monouso per test di 
immunometria -Punti 4 - SI/NO". 
In riferimento al seguente requisito Si conferma quanto indicato nel capitolato 



indispensabile di cui al paragrafo Reagenti - tecnico posto a base della ·gara in oggetto, 
requisiti indispensabili: 1. Esecuzione di tutti i relativamente ali 'indispensabilità 
parametri indispensabili previsti come da dell'esecuzione di tutti i test previsti in All. A. 
allegato A del capitolato tecnico. Al fine di 
permettere la più ampia partecipazione al 
presente procedimento di gara si chiede di poter 
offrire anche un pannello non comprendente il 
100% degli anali ti, anche in considerazione del 
seguente criterio di valutazione: Completezza dei 
test richiesti - Punti 4 - Viesimo/Vmax. 
L'art. 3 del capitolato tecnico - Caratteristiche Nel confermare il divieto del subappalto come 
tecniche minime per tutti i lotti - dispone che: indicato al punto VI.3) alla lettera h) del bando 
"Nel caso in cui l 'installazione degli di gara, si rammenta che ai sensi dell'art. 105 
analizzatori preveda adeguamenti strutturali e/o comma 3 lettera c bis del D. Lgs. n. 50/2016 
eventuali modifiche dei locali del laboratorio, non si configurano come "attività affidate in 
dal punto di vista impiantistico la medesima subappalto" : le prestazioni rese in favore dei 
ditta aggiudicataria dovrà concordare con il soggetti affidatari in forza di · contratti 
CNSR Le modalità di effettuazione delle opere continuativi di cooperazione, servizio e/o 
suddette". Tali attività, così come quelle relative fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla 
alle apparecchiature accessorie necessane indizione della procedura finalizzata alla 
all'utilizzo della strumentazione principale aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti 
(quali, ad esempio, gruppi di continuità e sono depositati alla stazione appaltante prima 
deionizzatoci) non rientrano nell'oggetto o contestualmente alla sottoscrizione del 
principale della fornitura. Pertanto, si chiede di contratto di appalto. Si evidenzia a]tresì che, 
acconsentire al loro affidamento in subappalto. . sempre a mente del medesimo articolo, 

costituisce, comunque, subappalto qualsiasi 
contratto avente ad oggetto attività ovunque 
espletate che richiedono l'impiego dt 
manodopera, quali le forniture con posa in 
opera e i noli a caldo, se singolarmente di 
importo superiore al 2 per cento dell'importo 
delle prestazioni affidate o di importo 
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza 
del costo della manodopera e del personale sia 
superiore al 50 per cento dell'importo del 
contratto da affidare. Pertanto, qualora 
l'eventuale attività di adeguamento strutturale 
non superi il 2% del valore del lotto, potrà 
essere espletata mediante ricorso ad altra ditta. 

L'art. 3 del capitolato tecnico - Caratteristiche Il LIS attualmente in uso presso il Laboratorio 
tecniche minime per tutti i lotti - dispone che la di Analisi del CNSR è il THEMIX Lab, fornito 
fornitura debba intendersi comprensiva del dalla ditta THEMIX Italia. 
collegamento con il sistema infonnatico di 
laboratorio. A tal fine, si chiede di conoscere il 
nome della LIS attualmente in uso presso il 
laboratorio. 



In merito alle modalità di compilazione delle Trattandosi di modifiche che incidono sulla 
tabelle "T" di offerta tecnica, si chiede quanto presentazione dell 'offerta, non richiesta m 
segue: scheda Tl - Scheda reagenti, si chiede di questa fase della procedura di gara, l 'A.D. si 
precisare in quale colonna dello schema debbano riserva di modificare in una fase successiva la 
essere riportati i dati (n/anno e test/anno) del kit scheda indicata nel quesito. 
di reagenti offerti per i controlli. A tale scopo, si 
propone di poter modificare · lo schema Tl, 
inserendo apposite colonne destinate ad 
accogliere queste informazioni (sulla falsariga di 
quelle previste per i kit offerti per i test in gara 
per i kit oferti per le calibrazioni), adeguando 
opportunamente le formule di cui alle seguenti 
colonne: 
- I= totale kit offerti/(anno)-n/anno E + G; 
- L = totale kit offerti/(anno)- test/anno F + H; 
- M = totale kit offerti - n Ix 4; 
- N = totale kit offerti - test L x 4. 
In merito alle modalità di compilazione delle In relazione ai primi tre punti ( colonna E-
tabelle "E" di offerta economica, s1 clùede calibratori, colonna F-controlli, colonna G-
quanto segue. consumabili) s1 ribadisce la necessità di 
- Scheda El - Costo dei reagenti, calibratori, specificare 1 costi per singolo analita, nella 

controlli e consumabili: che m considerazione che in fase esecutiva il Centro 
corrispondenza della colonna "E calibratori dovrà provvedere ad effettuare singoli 
(della scheda E3) costo/anno" possa essere ordinativi per i reagenti (con relativi calibratori, 
riportato l'importo complessivo dei controlli e consumabili) che di volta in volta si 
calibratori offerti anziché, in corrispondenza renderanno necessari. In relazione al quarto 
di ciascun analita, il costo del rispettivo punto (colonna I-costo/test) si conferma che si 
calibratore. Questo in quanto, per gli analiti intende un costo omnicomprensivo, . con 
di clùrnica clinica, non è possibile esclusione delle quote riferite a noleggio e 
quantificare con precisione il costo del/dei assistenza delle apparecchiature. In relazione al 
calibratore/i necessario/i per l'esecuzione del quinto punto, trattandosi di modifiche che 
singolo test; incidono sulla presentazione dell'offerta, non 

- Scheda E 1 - Costo dei reagenti, calibratori, richiesta in questa fase della procedura di gara, 
controlli e consumabili: che m I' A.D. st riserva di modificare m una fase 
corrispondenza della colonna "F controlli successiva la scheda indicata nel predetto 
(della scheda E4) costo/anno" possa essere quesito. 
riportato l'importo complessivo dei controlli 
offerti anziché, in corrispondenza di ciascun 
analita, il costo del rispettivo controllo. 
Questo in quanto, per gli analiti di chimica 
clinica, non è possibile quantificare con 
precisione il costo del/dei controllo/i 
necessario/i per l'esecuzione del singolo test; 

- Scheda El - Costo dei reagenti, calibratori, 
controlli e consumabili: che m 
corrispondenza della colonna "G consumabili 



(della scheda E5) costo/anno" possa essere 
riportato l'importo complessivo dei 
consumabili offerti, essendo gli stessi 
necessari per l'esecuzione di tutti gli analiti 
offerti e non di singoli analiti in particolare. 
Questo in quanto, per gli analiti di chimica 
clinica, non è possibile quantificare con 
precisione il costo del/dei consumabile/i 
necessario/i per l 'esecuzione del singolo test; 

- Scheda El - Costo dei reagenti, calibratori, 
controlli e consumabili: che il costo a test di 
cui alla colonna "I HIC costo tesf' debba 
intendersi omnicomprensivo e composto, 
quindi, dalla somma di una quota parte 
specifica per il singolo analita e da singole 
quote parti riferite ai calibratori, ai controlli 
ed ai consumabili, con esclusione delle quote 
riferite a noleggio ed assistenza tecnica delle 
apparecchiature; 

- Scheda E2 - Specifica dei costi dei reagenti: 
si chiede di precisare in quale colonna dello 
schema debbano essere riportati 1 dati 
(n/anno; costo/anno e test/anno) dei kit di 
reagenti offerti per i controlli. A tale scopo, si 
propone di poter modificare lo schema di 
offerta E2, inserendo apposite colonne 
destinate ad accogliere le informazioni 
n/anno, costo/anno e test/anno, sulla falsariga 
di quelle previste per i kit offerti per i test in 
gara e per i kit offerti per le calibrazioni, 
adeguando conseguentemente le formule di 
calcolo del totale complessivo di cui alle 
colonne ''N", "O" e "P" dello schema. 

Si chiede se le dichiarazioni previste a pagina 6 Le dichiarazioni previste dal bando di gara 
del bando di gara a carico del legale relative al socio uruco persona giuridica 
rappresentante del socio unico persona giuridica potranno essere rese, per quanto a propna 
possano essere rilasciate, per quanto a propria conoscenza, anche dal procuratore speciale 
conoscenza, dal procuratore speciale dell'operatore economico partecipante, purché 
dell'operatore economico partecipante, essendo abbia i poteri per rilasciare le dichiarazioni, 
il socio unico società situata all'estero. comprovati dalla procura da allegare 

unitamente alla restante documentazione 
prevista per la partecipazione all 'appalto. 

Si chiede se l 'imposta di bollo possa essere L'imposta di bollo dovrà essere versata 
assolta, anziché mediante modello F24, tramite esclusivamente à mezzo modello F24, come 
apposizione delle marche da bollo su foglio di previsto nel para VI.3) "Informazioni 
carta intestata, allegato alla domanda di complementari", lett. c) del bando di gara. 



partecipazione. 
Si chiede se la disposizione di cui a pag. 1 O del La verifica del possesso dei requisiti di ordine 
bando di gara, secondo la quale la verifica del generale, di capacità economico-finanziaria. e 
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale dovrà avvenire 
tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria esclusivamente utilizzando il sistema 
avverrà ai sensi dell'art. 6-bis del D. Lgs. n. AVCpass, reso disponibile dall'Autorità 
163/2006 costituisca un refuso, dovendosi fare Nazionale Anticorruzione, come disposto dalla 
riferimento alle apposite disposizioni di cui al delibera ANAC n. 157 del 17.02.2016, che fa 
Codice degli appalti. riferimento al vecchio codice degli appalti (D. 

Lgs. n. 163/2006). 
Si chiede se, in caso di ammissione alla fase di Ciascun concorrente che avrà superato la fase 
invio della documentazione tecnica e dell'offerta di pre-qualifica e che riceverà la lettera 
economica, sia possibile mv1are in lingua d 'invito, dovrà produrre tutta la 
inglese dichiarazioni di conformità CE, documentazione in lingua italiana, compresa 
certificazioni ISO, depliants illustrativi , quella facente parte dell'offerta tecnica. 
eventuale bibliografia scientifica, protocolli di 
manutenzione preventiva degli strumenti e 
manuali d'uso delle apparecchiature accessorie 
eventualmente non disponibili in lingua italiana, 
trattandosi di documentazione predisposta da 
istituzioni scientifiche oppure da Casa Madre, 
situata all'estero. Ciò al fine di agevolare il 
processo di predisposizione della 
documentazione tecnica. 

Roma, 18 dicembre 2020 

MM Magg. D' Emilia 

IL CAP~:RO INT. 
(Ten. Col. ~a Cavallini) 


