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1. GENERALITÀ 
Il presente capitola to tecnico disciplina i requisiti tecnici e funzionali, nonché le a ttività in 
carico ali' operatore economico aggiudicatario per la fomih.lrn delle app arecchiature 
sanitarie occorrenti alle struth.lre sanitarie dell' Arma dei Carnbinieri. 

2. DEFINIZIONI 
N ll'amb. d I . I e 1to e presente capito ato s1 mten d e per: 

Arm a dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale 
Stazione Appaltante 

Dì seguito "SA''. 
Le strutture sanitarie dell'Arma dei Carabinieri che 

Unità destinatarie dei benj ricevono le forniture, suddivise p er lotti di appalto. 
Di seguito "UDB". 
L' lm presa/ RTI / Consorzio, aggiudicatario d ei 
singoli lotti di appalto, che si obbliga ad eseguire le 

Operatore economico 
prestaz ioni previste nel capitolato tecnico e nei suoi 
allega ti a p erfetta regola d ' arte e nel rispetto della 
normativa vigente. 
Di seguito "OE". 
Prezzi unitari offerti, per ogni tipologia di 

Prezzi unitari apparecchiatura dall'op era tor e econ omico 
asntiudicatario. 

Responsabile Unico del Il Capo pro-te111pore del Centro Unico Contrattuale 
Procedimento a livello centrale del Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri 

Direttore dell'Esecuzione Il Cap o Servizio per la Sanità pro-lempore 
Contrattuale Centrale 

3. OGGETTO DELL' APPALTO 
L'oggetto dell' appalto consiste ne1la fornitura di apparecchiature sanitarie ( comprensiva d ei 
servizi di manutenzione ordinaria/straordinaria e di materiale di consumo, ove previs to, 
p er 48 mesi) necessarie per le esigenze di medicina di urgen za, di aderenza e di medicina 
del lavoro presso le strutture sanitarie dell'Arma. 
Nello specifico, al fine di garantire la massima p artecipazione degli operatori d el settore di 
competenza, sono stati predisposti n. 3 lotti: 

lotto 1 relativo alla fornitura di e lettrocardiografi, pulsossimetri m onitor 
multi parametrici e aer osolterapia, necessari p er le esigenze di medicina d' urgenza e 
aderenza; 
lotto 2 relativo alla fornitura di Point of Care per le analisi ematologich e di prima 
istanza; 
lotto 3 relativo alla fornih.lra di otto tipi digitali, nùsuratori tempi di reazione, visio test, 
spirom etri e audiome tri per le esigenze di medicin a del lavoro. 

Non son o previsti oneri per la sicurezza e rischi cli interferenza. 

4. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
L'appalto è composto di n. 3 k1tti, suddiv isi per le esigenze di medicina d'urgenza, di 
aderenza e cli meilicina del lavoro. 
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ALLEGATOl 

SCHE'DE TECNICHE 
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LOTTOl 

APPARECCHIATURA QUANTITA' PREZZO A BASE DI TOTALE A BASE DI 
GARA iva al 22% esc. GARA iva a1J 22% esc. 

ELETIROCARDIOGRAFO 8 € 2.362,43 € 18.899,44 

PULSOSSIMETRO 200 €35,75 € 7.150,00 

MONITOR 9 € 1.180,63 € 10.625,67 
MULTIPARAMETRICO 

AEROSOLTERAPIA 50 € 183,70 € 9.185,00 

TOT € 45.860,11 
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ELETTROCARDIOGRAFO (8) 

CARA TIERlSTICHE GENERALI DELL'APPARECCHIA TURA 

L'apparecchiatura deve: 
- rispondere ai requisiti generali previsti dalla normativa vigente tn materia di dispositivi 

medici (D.Lgs 46/97); 
- presentare il marchio CE; 
- deve essere registrata nel Repertorio dei dispositivi medici ex DM 21.12.2009 s.m..i. (dovrà 

essere fornito i l numero di iscrizione aJ Repertorio all'atto dell'offerta); 
- essere corredata della relativa dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore; 

- essere a 12 derivazioni e 12 canali; 
- essere in grado di acquisire misurazioni ed autodiagnosi; 
- essere dotata di carrello e di braccio porta cavo p aziente; 
- avere garanzia di 48 mesi omnicomprensiva dei servizi di manutenzione otdlinaria e 

straordinaria, COI'\ reintegro del m.ateriale consumabile nel limite massimo annuo ( due pacchi 
di carta ECG da 180 fogli) per l' intero periodo di garanzia. 

CARATIERISTICHE TECNICHE DELL' APPARECCHJATURA ED ACCES50RJ 

L'apparecchiatura deve: 
- essere in grado di operare in maniera indipendente o connesso a un computer con cavo USB; 
- essere dotato di schermo LCD integrato dove poter visualizzare il segnale ECG; 
- poter funzionare con batteria o con alimentazione di rete; 

- poter stampare su carta A4; 
- avere una memoria interna di almeno 100 esami. 
n dispositivo all'atto della consegna dovrà essere corredato di! 
- manuale d'uso anche in lingua italiana; 
- batteria; 
- cavo paziente ECG 10 fili spina 4 mm; 
- adattatore per spina 4 mm; 
- elettrodi arti e periferiche adulto e pediatrici; 
- cover dispositivo; 
- alimentatore AC/DC medicale 
- cavo alimentazione 10 A 
- almeno due pacchi di carta ECG da 180 fogli. 
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ANX I 
UDB ELETTROCARDIOGRAFO 

QUANTITÀ REPARTO DI DESTINAZIONE INDTIUZZO 
Viale Venezia 189 

33 100 Udine 
Legione Carabinieri " Friuli V .G." Tel.: 0432/813 122 I infermeria Presidiaria Jgfvcinfenneiia@carabin.ieri.it 

Via Agucchi 18 .. 40133 Bologna Legione Canbinieri " Emma Romagna Tel. : 051/2005659 
I Infermeria Presidiaria lgermsanit@carabinieri.it 

Jgenn infermeria@carabjnieri.it 

Via G. Mariafoti 19/A 
88100 Catanzaro 

Legione Carabinieri "Calabria" Tel.: 0961/713120 I Infennerìa Presidiaria lgclbinfenneria@carabinieri.it 

Via S. Sonnino l 11 , 
09127 Cagliari 

Legione Carabinieri "Sardegna" Tel. : 070/6696 120 l lnfenneòa Presidia.ria lgsrdinfenneria@carabinieri.it 

Via Medici 87, 

Centro di Eccellenza per le Stability Police Units 
36100 Vicenza 

1 Tel. : 0444/932073 
Infermeria presidiaòa coespuinfenneria@carab inieri.it 

Via Carlo Alberto Dal la Chiesa 3, 
00 192 Roma 

l Legione Allievi Carabinieri Tel.:06/80987622 
Infermeria presidiaria llrinfem1eria@carabinieri.il 

Via Indipendenza 5, 
0901 6 Iglesias 

Scuola Allievi Carabinieri Iglesias Tel. : 0781-277745 l lnfem1eria presidiaria sciginfenneria(@.carabinieriil 

Via Umberto Cagni 2 -
74121 Taranto (TA.) 

Scuola Allievi Carabinieri Tarant"o Tel. :099/7707611 I Infermeria presidiaria 
044778.00J{t* arabinic:ri.il 

Tot8 
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PULSOSSIMETRO DA DITO (200) 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'APPARECCHIA TURA 
L'apparecchia tura deve: 
- rispondere ai requisiti generali previsti dalla normativa vigente in materia dj dispositivi 

medici (D.Lgs 46/97); 
- presentare il marchio CE; 
- deve esser registrata nel Repertorio dei dispositivi medici ex DM 21.12.2009 s.m.i. (d ovrà 

esser fornito il numero di iscrizione al Repertorio a ll'atto dell'offerta); 

- essere con edata della relativa dichì&razione di confomùtà rilasciata dal produttori~; 

- essere porta.tile al dito; 
- avere garanzia di almeno 24 m esi. 

CARATIERISTICHE TECNICHE DELL'APPARECCHIATURA ED ACCES50RI 
L'apparecchiatura deve: 
- consentire di visualizzare i valori (quantità di ossigeno legata all'emoglobina e frequenza 

cardiaca) in modo chiaramente leggibile; 
- possedere d isp lay a cristalli liquidi a colori co11 luminosità regolabile e orientamento almeno 

in 6 diverse posizioni; 
- consentire rilevazione dei valori in modo rapido (circa 5 secondi); 

- possedel'e spegnimento automatico; 
- essere impiegabile su pazienti adulti e in ambito pedia trico. 

Il dispositivo doVTà essere corredato di: 

- manuale d'uso and1e in lingua italiana; 

- astuccio trasportabile; 
- batterie s tilo/ministilo. 
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MONITOR MULTIPARAMETRICO (9) 

CARAITERlSTIQIE GENERALI DELL' APPARECCHlATURA 

L'apparecchiatura deve: 
rispondere ai requisiti generali previsti dalla normativa vigente in materia di dispositivi medici 
(O.Lgs 46/97); 

presentare il marchio CE; 
deve essere registrata nel Repertorio dei dispositivi medici ex DM 2J.12.2009 s.m.i. (dovrà esser 
fornito il numero di iscrizione al Repertorio all'atto dell'offel'ta); 

essere corredata della relativa dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore; 

avere garanzia di 48 mesi omnicomprensiva dei servizi di manutenzione ordinaria e straoxdinaria. 
La manutenzione straordinaria verrà richiesta dalle UDB depilogate in ANX n 

CARA TrE.RlSTICHE TECNIQ-IE OELt: APPARECCHIA TURA ED ACCESSORI 
L'apparecchiatura deve: 

essere dotata di Display a colori; 

essere dotata di stampante integrata; 

avere allarmi visivi ed acustici; 

essere ~Imeno a 3 canali ECG; 

poter effettuare analisi aritmia e analisi de! segmento Sf; 

avere almeno 24 ore di memoria di archiviazione ECG; 

visualizzare simultaneamente più tracciati ECG; 

poter funzionare con batteria o con alimentazione di rete~ 

effettuare monitoraggio NrBP; 
misurare la temperatura; 
misurare saturazione ossigeno e monitorare frequenza del polso; 

monitorare il respiro; 
impiegare elettrodi mo1touso universaJi 

11 dispositivo dovrà essere corredato di: 
manuale d'uso anche in lingua italiana; 

sonda per adulti Sp02; 

bracciale NIB.P adulto; 

sonda di temperatu ra; 

cavoECG; 

batteria ricaricabile; 
stampante integrata; 
cavo alimentazione; 
1 confezione elettrodo monouso; 

copertura di protezione dalla polvere. 
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ANXII 

UDB MONITOR MULTIPARAMETRICO 
QUANTITÀ REPARTO 01 DESTJNAZIONE INDIRIZZO E CON1f ATTI 

Comando Unità Mobili e SpeèiaJ. CC Palidoro 
Via di Tor di Quinto l 5 I, Roma 

I Tel. : 06/33566554-5 
lnfenneria presidiaria umsinf@carabioieri.it 

Scuola UffidaJi Car abinieri 
Via Aurelia 5 11 , Roma 

1 Tel. : 06/66394627 
b1 fem1eria pre.sidiaria scufinfe1meria@carabinieri.it_ 

Via Agucchi, 11 8 BOLOGNA 

I Comando Legione Carabinieri "Emilia R.., 051 /2005659-55-56 
Lnfermeria presidiaria lgennsanit@carabini,eri.it; 

lgenninfermeriaéalcarabinieri.it 

Comando Legione Carabinieri " Umbria" 
Corso Cavour, 133 PERUGIA 

l 075/5424373 
l nfenneria presidiaria lgumbinfenneria@carabinieri.it 

Viale Benedetto Croce, J 54 

I 
Comando Legione Carabinieri ' ' Abruzzo e M." CHTETI; 

Infermeria presidiaiia 0871/546024-25; 
rgabmsanit(iùcarabinìeri.it 

Coma.odo Legione Carabinieri "Puglia" 
Lungomare N . Sauro, 43 BARI 

I 080/5452122; 
tofermeria presidiaria rgpglin fenneria@carab,inieri. il 

2° R eggimento Allievi Mar e Brig dei Carabinieri 
Viale Salvo d'Acquisto 2,, Velletri 

I Tel.: 06-9644477'3 
lofenneria presidiaria sevi in fermeriar@carab ÌJIÙ eri. i t_ 

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 3, 

Legione Allievi Carabirneri 
00192 Roma 

I Tel.:06/80987622 
lnfenneria presidiaria lginfermeria@carabinieri.it 

I O Reggimento Paracadutisti "Tuscania" 
Vìale Fabbricotti, I LIVORNO 

1 0586/55855 I 
Ln fem1eria presi diaria nrttuscaniasslmcarabi.iuieri.it 

TOTALE 
9 
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AEROSOLTERAPIA (50) 

CARA ITERlSTICHE GENERALI DELL'APPARECCHIA TURA 

L'apparecclùatura deve: 
- rispondere ai requisiti generali pl'evis ti dalla normativa vigente in materia di disp ositivi medici (D.Lgs 46/97); 

- presentare il marchio CE; 
- essere confonne aUa Nomta Ew·opea EN 10993-'l "Valutazione Btologìca dei dispositivi medici" 

- essere conforme alla Nonna EN 60601-1 (solo per unità 230 V - 50 Hz); 

- deve essere registrata nel Repertorio dei dispositivi medici ex DM 21.11.2009 s.m.i. (dovrà esser fornito li 
numero di iscrizione aJ Repertorio all'atto dell'offerta); 

- essere corredata de lla relativa dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore; 

- essere portatile; 

- essere impiegabile per uso all\bulatoriale; 
- ìlverc garanziia di almeno 24 mesi. 

CARAT'fERISTICHE TBCNlCHE DELL'APPARECCHIATURA ED ACCFSSORl 

L'apparecchiatuTa deve: 
- essere adatta alla nebulizzazione di farmaci necessar~ per la cura di patologie deUe vie aeree superioiri (es, naso 

clùuso, rinite, rinite allergica, laringite), dì quelle inferiori (es .. bronch.ite, BPCO, asma, brond,iolite) e 
intermedie ( es. tracheite, tracheobronch.ile); 

- possedere compressore rotativo a pistone (esente da lubrificazione e da manutenzione); 

- consentire una rapida nebuliizazfone del farmaco; 

- essere a uso continuo; 
~ essere impiegabile principalmente su p azienti adulti; 

- essere adatta a contenere una q\1antità di farmaco aJmeno da 2-12 m~ 

- possedere un flusso d ' ada di almeno 1Slt/min; 
- possedere il MMAD (cliametro medio delle particelle f\ebulizzate) di almeno 2 µm; 

- essere silenziosa; 

- esse{e alimentata a correntei 
- possedere gli accessori facilmente cllsinfellabili e/ o steril.i.z.zabi li a freddo. 

Il dispositivo dovrà essere corredato di; 

- manllale d'uso anche in lingua italiana; 

- astucào trasportabile; 

- cavo di alimentazione; 

- maschera per adulti; 

- filtro d'aria; 

- forcella nasale; 
- ampoUa nebulizzatrice; 

- boccaglio con valvola e nasale; 

- tubo dell'aria; 

- kit di ricambio tùtri d'aria 
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LOTTON.2 

APPARECCJDATURA QUANTITA' PREZZO A BASE DI TOTALE A !BASE DI 
GARA iva al 22% esc. GARA iva a.li 2211/11 esc. 

POINT OF CARE 23 € 10.004,50 € 230.103,50 

TOT € 230.103,50 
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POINT OF CARE (23) 

CARAITERtSTIOiE GE.NERAU DELL'APPARECCHIATURA 

L'apparecchiatura deve: 
- rispondere ai requisiti generaH previsti dalla nonnativa vigente in materia di diagnostici in vitro e 

registrata nel Repertorio dispositivi medici; 

- presentarn il marchio CE; 
- essere corredata della relativa dichiarazione d i conformità rilasciata dal produttore; 

- possedere un ciclo logistico di almeno 4 anni; 
- avere garanzia di 48 mesi oorn.icomprensiva dei servizi di manutenzione ordinaria estrao1rdinaria e 

del quantitativo massimo consumabile di 100 test, che verrà richiesto dalle UDB riepilogatt! in ANX. 
m per l'intero periodo di garanzia. 

CARATTERISTICHE TECNlCHE DELL' APPARECCHIATURA ED ACCESSORI 

L'apparecchiatura deve essere dotata di: 
- display a colori Touchscreen; 

- stampante integrata; 

- interfaccia USB. 
Deve inoltre: 
- consentire la valutazione cli almeno 16 parametri bioclùmici di chimica clinica, in particolare 

dosaggio di: albumma, transaminasi (ALT e ASr), fosfatasi alcalina, gamma glu tamil tiransferasi 
(GGT), glucosio, acido urico, colesterolo totale, bilirubina total.e, urea, creatinina, amilasi, trigliceridi, 
proteine totali, creatina fosfochinasi, globuline (rapporto urea/ creatinina e rapporto 
albumine/ globuline opzionale)i 

- impiegare direttamente sangue intero venoso o capillare senza ulteriore mani1polazio11e 
(es.centrifugazione); 

- poter essere collegato a PC; 

- funzionare con alimentazione di rete; 
- essere completamente automatico; 
- produrre in breve tempo un risultato analitico paragonabile a quello ottenuto con appan~chiature 

di laboratorio; 
- essere impiegato da operatori sanitari; 

- essere compatto; 
- essere di facile utilizzo e privo di ulteriori calibrazioni. 
li dispositivo dovrà esse.re corredato di: 

- manuale d'uso anche in lingua italiana; 

- cavo USB; 
- cavo alimentazione; 
- kit reattivi che assicurino un massimo di 100 test. 
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ANXm 

UDB POINT OF CARE 

QUANTITÀ REPARTO 01 DESTINAZIONE l NDrRIZZO E CONTATTI 

Comando Unità Mobili e Special. CC PaJidoro 
Via di Tor di Quinto 1511, Roma 

I Te!.: 06/33566554-5 
Infermeria presidiaria umsinf@carabinieri .it 

Scuola Ufficiali Carabinieri 
Via Aurelia 511, Rc,ma 

1 Tel.: 06/66394627 
lnfenneria presidiaria scufinfenneria@carabinieri.it_ 

Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri 
Viale Salvo d'Acquisto I Firenze 

I Tel.: 055/3552406 
lnfenneria presidiaria scfì in fermeria@carabinieri.it_ 

Via Valfrè 5/bis, TORINO 

I 
Comando Legione Carabinieri ''Piemonte'' 

infermeria presidiaria 
011/6888544-46, 

lgpvain f enneria@carab in ieri .i t 

Via Vincenzo Mont11, 58 

I 
Comando Legione Carabinieri " Lombardia'' Ml LAN O 

lnfenneria presidiaria 02/62765653-565 9; 
rRlmbinfermeria@.carabinieri.it 

Comando Legione Carabinieri " Veneto" 
Via Orsini, 27 PADOVA 

I 049/8525457-63, 
lnfenneria presidia,ia lgvntsanit@carabioieri .it 

Comando Legione Carabinieri "Trentino A.A." 
Via Druso, 8 BOLZANO 

I 047 1335311-03-04--05; 
l nfennetia presidiaria rg1aainfermeria@carabinieri .it 

Viale Venezia L 89 

Comando Legione Carabinieri "Friuli V .G." 
33100 Udine 

1 Tel. : 0432/8 13122 
Infermeria Presidiaria lgfvginfenneria@carabinieri.it 

Via Brigata Salerno,, 19 

I Comando Legione Carabinieri " Liguria" GENOVA; 
lnfem1eria presidiaria O I 0/35605686 

JgJjginfermeria(mcarabinieri.it 
Via Agucchi, 118 BOLOGNA 

I Comando Legione Carabinieri "Emilia R." 05 i /2005659-55-:56 
Cnfermeria presidiaria lgennsanit@carabinieri.it; 

lgerminfenneriac'@.carabinieri.it 
Lungarno Pecori Girnldi, 4 

I 
Comando Legione Carabinieri "Toscana .. 

Infermeria prcsidiaria 
FIRENZE 

0558/2065306;055/2068254-7 
httscinfenneria(@carabinieri.it 

Comando Legione Carabinieri "Marche" 
Via XXV Aprile, 81 ANCONA 

t 071 /5037 157 
rnfe1meria presidia.ria lgmrcinfermeria@carabinieri.it 

Comando Legione Carabinieri "Umbria" 
Corso Cavour, l 33 PERUGIA 

1 075/5424373 
Infermeria presidiaria Jgumbinfenneria@caralbinieri.it 
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Largo Crist.ina di Svezia, 16 

1 
Comando Legione Carabinieri ''Lazio" ROMA; 

lnf enneria presi diaria 06/58594322; 
I gl azìnfenneria<@carab in ieri .il 
Viale Benedetto Croc,e, t 54 

I 
Comando Legione Carabinieri "Abntzzo e M." CHIETI; 

lnfem1eria presidiaria O-S71!546024-25; 
n.tabmsanirf@carabin:ieri.il 

e/o l 0° Reggimento Carabinieri 

Comando Legione Carabinieri "Campania" 
''Campania", Via Miamo, 203 

I NAPOLI; 
lnfenneria presidiaria 081/5482126; 

rgcm oiaJenneria@carab ini eri. il 

Comando Legione Carabinieri " Basilicata" 
Via Appia, 212 POTENZA: 

l 0971/395123-137: 
Infermeria presidiaria lgblsanit(@carabinieri.it 

Comando Legione Carabinieri "Sardegna'' 
Via S. Sonnino, 111 CAGLIAR! 

I 070/6696 120 
Infermeria pre~idiaria lgsrd in fermeria@carab:iJtieri i. i t 

Comando Legione Carabinieri "Puglht" 
Lungomare N. Sauro, 43 BARJ 

1 080/5452122; 
Iofenneria presidiaria rgpglinfenneria@.carabiinieri.it 

Via G. Mariafoti I '9/ A 

l Comando Legione Carabinieri ''Calabria" CATANZARO 
lnfem1eria presidiaria 0961 /7 13120-123- il 39; 

1gclbinfenneria@carabinieri .it 
Corso Vittorio EmanU<~le, 475 

1 
Comando Legione Carabinieri "Sicilia'' PALERMO 

infermeri a presidiaria Palenno 091/262122-2126 
lgsclinf ermeriaoa@carabinieriit 

Via Monsignor D'Arriigo, 16 

J 
Comando Legione Carabinieri "Sicilia" MESSINA 

Infermeria presidiaria Messina 090/3670859 
re.sclinfem1e1iame@carnbinieri.1t 
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 3, 

Legione Allievi Carabinieri 
00 192 Roma 

l Tel.:06/80987622 
lnf enneria presi diaria lginfenueria@carabinieri.it 

TOTALE 
23 
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LOTTON.3 

APPARECCHIATURA QUANTITA' PREZZO A BASE DI TOTALE A BASE DI 
GARA iva al 22% esc. GARA iva al 22% esc. 

OTIOTIPO DIGITALE 15 €2.355,83 €35.337,45 

MISURATORE TEMPI DI 7 €2.970,00 €20.790,00 
REAZIONE 

VISIOTFSf 7 €2.389,02 € 16.723,14 

SPIROMETRO 20 € 1.905,75 €38.115,00 

AUDIOMETRO 8 €2.545,62 €20.364,96 

TOT € 131.330,55 
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OTTOTIPO OIGIT ALE COMPLETO DI KIT PER PATENTI {15)1 

CARAITERlSTICHE GENERALI DELL' APPARECCHIATURA 

L'apparecchiatura deve: 
- rispondere ai requisitì generali previsti dalla normativa vigente in materia di dispositiv i medici 

(D.Lgs 46/97); 
- presentare il marchio CE; 
- deve essere registrata nel Repertorio dei dispositivi medici ex DM 21.12.2009 s.m. i. (dovrà esser 

fornito il numero di iscrizione al Repertorio all'a tto dell'offerta); 

- essere corredata della relativa dichiarazione d i conformità rilasciata dal produttore; 

- essere conforme al D.L, 59 del 2011 con generazione di report di coflformità aUa guida in fo rmato 
P DF; 

- avere garanzia di 48 mesi oauùcomprensiva dei servizi di manutenzion e ordinaria e straordinaria 
in favore delle UDB riepilogate il, ANX TV. 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'APPARECCHIATURA ED ACCES.50Rl 

L'apparecchiatura deve: 
· consentire l'esame della vista da lontano; 

- verificare la sensibilità al contra.sto; 

- essere dotato di monitor LED 27" full HD; 

- essere dotato di tablet touch screen per esame da vicino; 

- essere dotato di telecomando; 
- essere dotato di test dedicati per l'esecuz ione di esami per patenti. 

11 dispositivo dovrà essere cortedato anche di: 

- manuale d'uso, anche in lingua italiana; 

- cavo di alimentazione. 
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ANXIV 

UDB OTTOTIPO DIGITALE COMPLETO DI KIT PER PA TENlrl 

QUA NTITÀ REPARTO DI DESTINAZIONE INDilUZZO E CONTATTI 
Via Druso, 8 

I 
Comando Lrgione Carabinieri "Trentino A.A." 39100 Bolzano 

lnfem,eria prcsidiaria 047 I 3353 I I -03-04-ò!i; 
re:1aainfenneria(@carabin1ieri.11 

Seuola Marescialli e Brigatlirri tlèi Carabinieri 
Viale Salvo d'Acquisto I Firenze 

I Tel.: 055/3552406 
Infermeria presidi:iria sctiinfermeria@carabinie:ri.11. 

Coma.udo Uniti Mobili e Special. CC Palidoro 
Via di Tor di Quinto I 51 , Roma 

I Tel.: 06/33566554-5 
Infermeria presidiaria umsinf@carabinieri.it 

Centro tli Eccellenza per le Stability Polk e Units 
Via Medici 87, Vicen:za 

I 0444/932073 
l11fem1eria pre.<:idiaria cocs(luinfermeria@cambimieri.it 

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa J, 00192 

l 
Legione Allievi Carabinieri Roma 

lnfennerfa presidiaria 06/80987622 
l2infermeriafèilcarabinie:ri.it 

Comando Legione C11rabinieri "Toscana" 
Lungarno Pecori Giraldi. 4 FlR.ENZE 

I 0558/2065306:055/2068254-7 
Infermeria presidiarla lgtscinfem1eria@carabinieri.it 

Comando Legione C arnhinicri " Umbria'' 
Corso Cavour, 133 PERUGIA 

1 075/542437] 
lnfenneria prcsidiaria lgumbinfcm1cria@carabi1nieri.i1 

e/o 10° Reggimento Caralbinieri 

1 
Comando Legione C:m1binicri " Campa nia" "Campania", Via Miano. 203 NAPOLI; 

Infermeria presrdiaria 08 I /5482126; 
racmoinfenneria(alcarabi1uieri.i1 
Via Colle delle Api 80, 86 100 

I 
Scuola Allievi Carabinieri C11mpoh11sso Campobasso 

lnfenneria prcsidiaria Te!.: 0874/490M4 
sccbinfermerial@.carnbi111ieri.1t 

7° Reggimenlo Car11binieri Trèntino A.A." 
ViaJ. F. Keonedy297, Laives 

I Te!.: 047 1/591288 
Infermeria Presidìana rgj7sani1@carabirùeni.i1 

Reparlo Autonomo 
Viale Romania 45 Roma 

I Tel.: 06/80982&-80; 
I nfenneria Presid iaria cgrepautinf@,carabinie,ri.it 

Comando Legione C arabinieri "Calabrill" 
Via G. Mariafoll 19/A CAT1l\NZARO 

I 09Ci l nl31 20- 123- (39; 
Infermeria presidi aria lgclbinfenneria@carabinieri.it 

Corso Vittorio Emanueh~ 475 

I 
Comando Legione Càrabirucri ''Sicilia '' PALERMO 

Infermeria presidiaria Palermo 09 1/262 122-2 126 
lgsclinfermeriaoalalcarabi1nieri. i1 

Comando Legione Carabinieri "Sicilia" 
Via Monsignor D 'Arrigo, 16 MESSINA 

l 090/3670859 
lnfem1eria presidiaria Messina rgsclinfenncriame{/i!carab1mcri.11 

I 
1° Reggimento C11rahinicri Tuscania Viale Fabbncottl , I LIVORNO 

lnfcm1eria pres1diaria 0586/55855 l rgttuscaniass@carabinieri.it 

TOTALE 
15 
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MISURATORE DEI TEMPI DI REAZIONE {7) 

CARATIERISTTCHE GENERAU DELL'APPARECCHIA TURA 

L'apparecchiatura deve: 
- rispondere ai requisiti generali previsti dalla normativa vigente in materia di dispositivi medici 

(D.Lgs 46/97); 

• presentare il marchio CE; 
• deve essere registrata nel Repertorio dei dispositivi medie.i ex DM 21.12.2009 s.m.i. (dovrà esser 

fornito il numero di iscrizione al Repertorio all'atto dell'offerta); 
• essere cor:redata della relativa dichiaraz.ione di conformità rilasciata dal produttore; 

· avere garanzia di 48 mesi omnicomprensiva dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
con reintegro del materiale conswnabile nel limite massimo deì quantitativi richiesti per anino solare 
(2 rotoli di carta per la stampante integrata) dalle UDB riepilogate in ANX V per l'intero periodo di 
garanzia. 

CARAITERJSTICHETECNICHE DELL' APPARECCHIATURA ED ACCES.50Rl 

L' apparecchiatura deve: 
- effettuare esami reaziometrici semplici: visivo e acustico; 
- effettuare esami reaziometrici complessi: allerta visivo, a llerta acustico, vigilanza visiva e vigilanza 

acustica; 
- essere dotata di stampante incorporata; 

- poter funzionare con batteria o con alimentaz.ione di rete. 

Il dispositivo dovrà essere correda to di: 

- manuale d ' uso anche in lingua italiana; 

- batteria con almeno 6 ore d i autonomia; 

- caricabatteria; 

- alimentatore; 
- cavo di alimentazione; 
- almeno 2 rotoli di carta per la stampante integrata. 
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ANXV 

UDB MISURATORE TEMPI DI REAZIONE 
QUANTITÀ REPARTO DI DESTINAZIONE INDIRIZZO E CONTATTI 

Scuola MarescialU e Brigadieri dei Carabinieri 
Viale Salvo d·Acquisto 1 Firenze 

1 Tel. : 055/35524016 
Infenne1ia presidiaria scfìinfenneria@carabirnieri.it_ 

Comando Legione Can1binie1i ''Trentino A.A." 
Via Druso, 8 BOLZANO 

1 047 133531 1-03-04-.0S~ 
lnfenneria presidiaria rgt.aajn fermeria@carab:inieri.it 

Comando Legione Car abinieri "Veneto" 
Via Orsini, 27 PADOVA 

I 049/8525457-63 
lnfenneria presidiaria lgvntsanit@carabini•:ri.it 

Viale Benedetto Croc,e, 154 

1 
Comando Legione Carabinieri " Abru:zzo e M." 

lnfermeria presidìaria 
CHIETI; 

0871 /546024-25; 
ruabmsa1ùtc'@.carabiniierì. i t 

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 3, 

Legione Allievi Carabinieri 
00192 Roma 

1 Tel.:06/8098762:2 
Infermeria presidfaria lgjnfermeria(@.carabicLierijt 

Via S. Sonnino, 11 l CAGLIARI 

I 
Comando Legione Carabinieri ' 'Sardegna" 070/6696120 

lnfenneiia presidiaria I gsrdin fennerialctJcarab1in ierii .il 

Via Colle delle Api 80, 86 100 

I 
Scuola Allievi Ca rabinieri Campobasso Campobasso 

lnfermeiia presidiaria Tel. : 0874/490844 
sccbinfermeria@carabitnieri.it 

TOTALE 
7 
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APPARECCHIATURA PER ESAME ERGOFIALMOLOGICO (VISIO TEST) 
(7) 

CARATIERISTIG-IE GENERAU DELL' APPARECO-UA TURA 

L'apparecchiatura deve: 
- rispondere ai requisiti generali previsti della normativa v igente in materia di dispositivi medici 

(D.Lgs 46/97); 
- presentare il marchio CE; 

- deve essere registrata hel Repertorio dei dispositivi medici ex DM 21.12.2009 s.m.i. (dovrà esser 
forn ito il numero di iscrizione al Repertorio all'atto dell'offerta); 

- essere corredata della relativa dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore; 
- esplorare rapidamente i principali parametri della funzione visiva, in visione da lontano e da vicino; 
- avere garanzia di 48 mesi omnicomprensiva dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria a 

favore delle UDB riepilogate in ANX. VI. 
CARA TIERJSTICHE TECN1Gffi DELL'APPARECCHIATURA ED ACCES.50R1 

L'apparecchiatura deve eseguire i seguenti test in visone da lontano: 

- controlli monoculari 0.D. e O.S.: 

• misurazione dell'acuità; 
• rilevamento dell'astigmatismo; 
• rilevamento dell' ipermetropia con lenti addizionali; 

- controlli binoclùari: 
• misurazione dell'acuità e visione stereoscopica.; 
• tendenza ametropica con test bicromatico; 
• rilevament<> forie in verticale ed orizzontale; 
• percezione dei colori con tavole di TSHTHARA. 

Inoltre, deve esegufre i seguenti test in visione da vicino: 

- controlli mon<><:"Ulari O.O. e O. S.: 
• misurazione dell'acuità; 
• rilevamento deU' astigmatismo; 
• rilevamento dell'ipermetropia con lenti addizionali; 

- controlli binoculari: 
• misurazione dell'acuità e visione stereoscopica 
• tendenza ametropica con test bìcromatico; 
• rilevamento forie ìn verticale ed orizzontale. 

ll dispositivo dovrà essere corredato di: 

- borsa di trasporto; 
- manuaJe d'uso anche in lingua italiana; 

- tabella di controllo plastificata; 
- schede di controllo per registrare ì test. 
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ANXVI 

UDB VlSIOTEST 

QUANTITÀ REPARTO DI DESTINAZIONE lNDffilZZO E CONTATTI 
Viale Venezia 189 

33 100 Udine 
1 

Legione Carabinieri "Friuli V.G.', Tel. : 0432/81 3122 
Infermeria Presidiaria Jgfvginfermeria@carabìtnieri.il 

Via Agucchi, l I 8 BOLOGNA 

I 
Comando Legione Carabinieri "Emilia R." 051 /2005659-55-56 

Infermeria presidiaria lgennsanit@carabini1!ri.it; 
Jgenninfermeriar@carabiinieri.it 

Comando Legione Carabinieri "Marche" 
Via XXV Aprile, 81 ANCONA 

I 071/5037157 
Lnfenneria presidiaria lgmrcinfermeria@carabinieri.il 

Comando Legione Carabinieri "Umbrill" 
Corso Cavour, 133 PERUGIA 

l 075/5424373 
lnfenneria presidiaria lgumbinfe1meria@carabiuieri .it 

e/o 10° Reggimento Carabinieri 

Comando Legione Carabinieri "Campania" 
"Campania", Via Miano, 203 

I NAPOLl; 
Jnfermeria pres1diaria 081 /54821 26; 

rgcmoinfenneria@carabinieri .it 
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 3, 

Legione AJJievi Carabinieri 
00192 Roma 

I Tel. :06/80987622 
In fermeria presidiaria lginfe1meria@carabirùeri.it 

J0 Reggimento Paracadutisti "Tuscania'' 
Viale Fabbricotti, I LIV ORNO 

I 0586/558551 
Infermeria presidiaria nrttuscaniass<@carabiJnieri .it 

TOTALE 
7 
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SPIROMETRO (20) 

CARAITERisrICHE GENERALI OELL' APPARECCl-IlA TURA 

L'apparecchiatura deve: 
- rispondere ai requisiti generali previsti dalla normativa vigente in materia di dispositivi medici 

(D.Lgs 46/97); 
- presentare il marchio CE; 
- essere corredata della relativa dichiarazione d i conformità rilasciata dal produttore; 

- deve essere registrata nel Repertorio de i d ispositivi medici ex DM 21.12.2009 s.m.i. (dovrà esser 
fornito il numero di iscrizione al Repertorio all'atto dell'offerta); 

- avere garanzia d i 48 mesi omnicomprensiva dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
con reintegro del materiale consumabile nel limite wass:im.o annuo di 10 ro toli d i carta termica - 200 
turbine monouso - 200 boccagli - 200 filtri antibatterici con boccaglio - 200 stringinaso i111 gocruna, 
richiesti dalle UDB riepilogate in ANX VII per tutto il perìodo deUa garanzia. 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'APPARECCHIA TURA ED ACCESSORI 

L'apparecchiatura deve essere dotata di; 

- Display a colori Touchscreen a lmeno di 7 pollici; 

- stampante integrata; 

- batteria ricaricabile. 

Deve inoltre: 

- avere una autonomia di almeno 10 ore; 

- conservare nella memoria interna almeno 10.000 test; 

- poter essere collegato a PC; 

- fanzionat'e con batteria o con alimentazione di rete. 

D disposjtivo dovrà essere corredato di: 

- manuale d' uso anche in lingua italiana; 

- borsa trasportabile; 

- caricatore batte1ia; 

- cavo USB; 

- 1 O rotoli di carta termica; 

- 200 turbine monouso; 

- 200 boccagli; 
- 200 filtri antibatterici con boccaglio; 

- 200 stringinaso in gomma; 

- una siringa dì calibrazione; 

- cavo alimentazione. 
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,ANX VU 
UDB SPIROMETRO 

QUANTITÀ REPARTO DI DES'flNAZJONE INDIRIZZO E CONTATTI 

Comando Unità Mobili e Special. CC Palidoro Via di Tor di Quinto 15 1. Roma 
I Tel.: 06/33566554--5 lnfenneria presidiaria umsinf@carabinieri1.it 

Scuola Ufficiali Carabinieri Via Aurelia 5 11 , Roma 
I lnfenneria presidiaria Tel. : 06/66394627 

scufìnfenneria@carabioieri.il_ 

Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri Viale Salvo d'Acquisto I f,'irenze 
I Tel.: 055/3552406 lnf enneria presidjaria scfì infenneria@carc1bin ieri. it 

Via Vincenzo Mont i, 58 

I Comando Legione Carabinieri " L-Ombardia" MILANO 
Infermeria presidiaria 02/62765653-5659; 

rgl rnbin fenneria(a>carab I men .i t 

Comando Legione Carabinieri " Veneto" Via Orsini, 27 PADOVA 
I 049/8525457-63 Infem1eria presidiaria lgvntsanit@carabirueri. it 

Viale Venezia 189 

Legione Carabinieri " Friuli V .e:· 33 100 Udine 
I Tel. : 0432/8 13 122 lnfenneria Presidiaria lgf vginfenneria@carabinieri.it 

Via Brigata Salerno, 19 

l Comando Legione Carabinieri " Liguria' ' GENOVA; 
lnfenneria presidiaria 010/35605686 

lgl igi n fenneria@.carabiJtieri.it 

Comando Legione Carabinieri " Umhria" Corso Cavour, 133 PERUGIA 
I 075/5424373 lnfenneria presidiaria lgumbinfenneria@carabirueri.it 

e/o I ()0 Reggimento Carabinieri 

Comauclo Legione Car:,1binfori "Campania" "Campania", Via Miall!o, 203 
I NAPOLI; Jnfermeria presidiaria 081 /5482 126; 

rgemoinfenneria(@carahii1ieri. i1 
Corso Vittorio Emanuele, 475 

1 Comando Legione Ca ra binieri " Sicilia" PALERMO 
Infermeria presidiaria Palenno 091 /262122-212•6 

Jgsclinfermeriaoa@carabin1eri.1t 
Via Monsignor D'Arrigo. 16 

l Comando Legione Carabinieri "Sicilia" MESSINA 
lnfenneria presidiaria Mcssin3 090/3670859 

msclinfenneriame(a carabinieri.ti 

2° Reggimento Allievi Mar e Brig dei Carabinieri Viale Salvo d'Acquisto 2., Velletri 
I Te\.: 06-96444773 fnfenneria presidiaria scvlinferrneria(a2carabi111ieri.i1_ 

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 3, 

Legione Allievi Carabinieri 00192 Roma 
1 Tel.:06/80987622 lnfenneria presidfaria lginfenneria0~carabii1ierì.it 
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Viale Romania 45 Roma 
I Reparto Autonomo Tel.: 06/8098288Qt; [nfenneria Presidiaria cgrepautinf@carabini,eri.it 

Viale Fabbricotti, I LIVORNO 
I 1° R eggi mento Paracadutisti "Tuscania" 0586/558551 lnfenneria presidfaria r~t1uscaniassla1carabin ieri.il 

13° Reggimento Carabinieri "FriuU V.G.'' Via Trieste 46, Gorizia 
I Tel. : 048 1/5782811 lnfenneria Presidiaria rgl I 3dss@carabinieri.il 

Via Reggio Modena .. 23 
Scuola Allievi Carabinieri Reggio Calabria Reggio Calabria I Lnfenneria presidiaria Tel .:0965/62570 I 

scrcinfermeria@,carabintieri.it_ 
Via Indipendenza S, 

Scuola Allievi Carabinieri Iglesias 09016 Iglesias 
I Tel.: 0781 -27774.S lnfenneria presidiaria sciginfenneria(a1carabinieri.it 

Via Colle delle Api 80, 86100 
Scuola AJlievi Carabinie1·i Campobasso Campobasso I lofenneria presidiaiia Tel: 0874/490844 

sccbin fermeria@carabinieri. il 
Via Umberto Cagni 2 -

7412 1 Taraoto(TA) 
I Scuola AJlievi C,lrabinieri Taranto Tel.:099/7707611 Infermeria presidiaria 

044778.00l @carabirueri.ir 

TOTALE 
20 
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AUDIOMETRO (8) 

CARATIERISTICHE GENERALI DELL' APPARECClllATURA 

L'apparecchiatura deve: 

- rispondere ai reqltisjti generali previsti dalla normativa vigente in materia di dispositivi medkì 
(D.Lgs 46/97); 

- presentare il marchio CE; 

- deve essere regis trata nel Repertorio de i dispositivi medici ex DM 21.12.2009 s.m.i. (dovrà esser 
fornito il numero d i iscrizione al Repertorio all'atto dell' offel' ta); 

- essere corredata de lla relativa dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore; 

- avere garanzia di 48 mesi, omnicomprensiva de i servizi di manutenzione ordinaria e s tra•:>rdinaria 
in favore de lle UDB riep ilogate in ANX VUJ. 

CARA1TERISI1CHE TECNlCHE DELL'APPARECCHIATURA ED ACCFSSORI 

L'apparecchiatura deve: 

- essere portatile; 

- possedere display grafico a colori per visualizzare il grafico con stampante incorporato; 

- possede re Toni pltri via aerea ed ossea, vocale, mascheramento a bande strette e maschieramento 
vocale; 

- avere memoria Flash interna con almeno 2GB per eseguire la vocale; 

- possedere ingresso per microfono e per registratore, non chè uscite per casse acustiche R+L.; 

- possedere s timoli per via aerea da 125 a 8.000 Hz uscita massima non meno di 120 clB HL e per via 
ossea da 250 a 6.000 Hz uscita massima non meno <:l 1 80 dB HL; 

- possedere rumore a bande non meno di 90 dB EM e rumore vocale non meno di 80 dB EM; 

- possedere toni puri, Warble continui e pulsati per via aerea, via ossea e campo libero; 

- essere capace di eseguire test A.B.LB ( Fowler ), Decay test; 

- essere dotata di memoria interna dei grafici per 100 paz.ienti; 

- possedere uscita USB per collegamento a P .C.; 

- possedere casse attive per campo libero. 

TI dispositivo dovrà essere corredato di: 
- manuale d ' uso anche in lingua italiana; 

- cuffie msonorizzate, vibratore per via ossea e pulsante risposta; 

- cavo di a limentazione almeno di 100-240V, 50/60Hz; 

- microfono interno o esterno; 

- pu lsante risposta paziente; 

- cavo di connessione USB; 

- software. 
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ANX VITI 
UDB AUDIOMETRO 

Q UANTITÀ REPARTO 01 DESTINAZIONE IND lRLZZO E CONTATTI 

Scuola Uffici a li Carabinieri 
Via Aurelia 5 11 , Ro,ma 

I Tel.: 06/66394627 
Infermeria presidiaria 

sc.:u Cin f ermeria@carabiTI1ieri.it_ 
Via Valfrè 5/bis, TORINO 

I Coma11do Legione Carabinieri " Piemonte" O 11/6888544-46 
Infermeria presidiaria lgpvain fenneria@carabinieri.i t 

Comando Legione Carabinieri "Trentino A.A.'' Via Druso, 8 BOLZANO 
I 0471335311 -03-04-05 ; Infermeria presidiaria rgtaainfenneria@ carabfoieri.it 

Lungarno Pecori GiraJdi, 4 

I Comando Legione C arabinieri ' 'Toscana" FIRENZE 
lnfenneria presid1aria 0558/2065306;055/2068254-7 

ls.ttscinfenneria@carabinieri.it 
e/o I 0° Reggimento Carabinieri 

Comando Legione Carabinieri "Campania,, "Campania", Via Miaaio, 203 
I NAPOLI; lnfenneria presidiaria 08 J /5482126; 

rgcmpinfermenaéakarabinieri.it 

Centro cli Eccellenza per le Stability Police Unlts Via Medici 87, Yie1::nza 
I 0444/932073 Infermeria presidiaria coesou infenneri a@carall>in ieri. i t 

RcggiD1cnto Corazzieri 
Via XX Set1embre 12, Roma 

I 0642033025 lnfenneria 
rJ?lczsanitr@carabin.ie:ri.it_ 

7° Reggimento Carabinieri Trentino A.A." Via J. F. Kennedy 297. Laives 
I Tel.: 047 1/591288 lnfenneria Presidiaria r217sanitr@carabinieri. i1 

TOTALE 
8 
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